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DOUBLE MASK SYSTEM. UN AUSILIO PREZIOSO PER LA RIDUZIONE
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L'anestesia mediante ventilazione a maschera & utilizzata per tutta la durata

dellintervento in particolari tipi d'interventi chirurgici brevi che non hanno L X o s e .
bisogno di rilasciZmento mugcolare‘ cio pud ogmpurbre elevati livelli di per uomini adulti con lineamenti marcafi; i) Bordo tagliente della componente
i superiore del dispositivo.

inquinamento da gas anestetici anche in presenza di sistemi di evacuazione —_

i) Pesantezza del sistema di ventilazione; ii) Mancanza di una misura grande

attiva. OCULISTICA-sala operatoria 2 sevoﬂumna (senza DMF)
Durante interventi di chirurgia oculistica pediatrica e piccoli interventi 26,00 3
ginecologici, che prevedevano questa metodica & stato rilevato un aumento —A
dellinquinamento da gas anestetici rispetto ai valori di riferimento. Anche il 20,00
personale presente aveva manifestato sensazioni soggettive di malessere. Per i
ridurre i livelll di inquinamento da gas anestetici in queste sale & stata ‘%15-00
sperimentato la DMF. I(-i h% A E
La DMF NIKI2002 (Al VA, Padova) & composta da una maschera estema in &mm i
polisulfone rigido collegata sia ad un sistema di aspirazione da 500 I/min che a | |
una maschera interna, pili piccola, di silicone morbido trasparente per la a0 i
son‘llmlrysirazt?neldm gas anesteticl. La barriera meccanica costituita dalla forte i F__'\ |l||.-..|...-, tonla s e
gcpiachos 2 lele ol wioecapstiie il T T e 14 7101316 19 22 25 23 31 34 37 40 43 46 49 52 56 58 1
due maschere consente un abbattimento | .
fughe di gas dovute alla non perfetta
aderenza della maschera in silicone al viso OCULISTICA-sala operatoria 2 sevofluorane (con DMF)
del paziente. ) f
Sono stati rilevati i livelli di b e -
concentrazione del sevoflurano 045 =
aerodisperso mediante un apparecchio 040 +
fotoacustico portatile a lettura diretta 035 : 3
(Monitor Innova mod. 1312, AIRNOVA, ] g-gg ! 2 e
Padova), durante nove interventi chirurgici E 020 >
con e nove interventi chirurgici senza I'uso 2 g5 ;
della DMF. La dimensione del campione | ; g;: T
statistico & stata determinat‘a prendendo in ) WS fes J]lmyh =" ill] ] l]]lnh ithn! .lll
esame la media e la deviazione standard. L - - | 1 4 7 1013 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64
Fig. 1 : doppia maschera i tempo
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Contemporaneamente sono stati effettuati test d'usabilita della DMF per
anestesisti ed infermieri mediante:

a) Revisione del manuale d'uso allegato al dispositivo; I livelli di inquinamento da gas anestetici mediante I'uso della DMF sono
risultato significativamente piti bassi di quelli rilevati senza l'uso del
dispositivo (Fig. 2, 4 Ginecologia; Fig. 3 Oculistica), le criticita evidenziate
dal personale nell'uso della DMF sono risultate trascurabili in confronto ai
vantaggi che sono stati documentati. In conclusione, V'utilizzo della DMF

Fig. 4: Sevofluorane in Ginecologia con DMF

b) Intervista anestesisti per valutazione ergonomia e rilevazione criticita;
c) Intervista personale di SO per valutazione della manutenzione e
dell'occupazione spazi del dispositivo.

Dall'elaborazione statistica dei dati & risultato che le concentrazioni ambientali durante I'anestesia a maschera, ha portato ad una riduzione del 96% delle
'I'_“Ed"? Acasvaiititas i sonandilisda ?,3915,4q a0,32£0,21 ppm (p<0,05). g concentrazioni ambientali medie di sevoflurane pertanto il dispositivo
= GTI.UDlta emerse dalle lnter.\.flste degl angstgsmtl ® oo P < chdqie annt.di rappresenta un'efficace misura di protezione collettiva nella chirurgia che
esperienza) e del personale di sala (5 infermieri) sono risultate le seguenti: prevede I'anestesia gassosa in maschera.
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